
     
 
 
 
 
Als het onderzoek is afgelopen . 
 
 
12 uur na het slikken van de videocapsule is het onderzoek afgelopen. De 
verpleegkundige  die u heeft aangesloten aan de apparatuur geeft u een 
indicatie in tijd wanneer dit ongeveer is. U kunt dan voorzichtig de stekkers 
losmaken van de ECG plakkers zoals de verpleegkundige heeft uitgelegd. 
U hoeft het apparaat niet uit te zetten. De kabels moeten verbonden blijven 
met de datarecorder.  
 
Doe alle onderdelen (behalve de ECG plakkers) in de zwarte koffer die u 
meegekregen heeft. Let er hierbij op dat de kabels niet knikken of tussen 
het deksel komen. De draagtasjes en de draagband kunt u ook in de koffer 
doen . 
 
 Tip: om huidirritatie te voorkomen kunt u de ECG plakkers het beste 
verwijderen door ze goed nat te maken, bijvoorbeeld tijdens het douchen. 
Maak de ECG plakkers nooit nat als ze nog met het opname apparaat 
verbonden zijn! De ECG plakkers kunt u na verwijdering weggooien. 
 
De volgende spullen mag u weer in de koffer doen: 

���� Datarecorder met kabels. 

���� Tasje + banden. 

���� Evt de videocapsule indien u die reeds uitgescheiden heeft. 


